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 Summary
 Background: Lossy image coding significantly improves performance over lossless methods, but a reliable 

control of diagnostic accuracy regarding compressed images is necessary. The acceptable range 
of compression ratios must be safe with respect to as many objective criteria as possible. This 
study evaluates the compression efficiency of digital mammograms in both numerically lossless 
(reversible) and lossy (irreversible) manner. Effective compression methods and concepts were 
examined to increase archiving and telediagnosis performance.

 Materials/Methods Lossless compression as a primary applicable tool for medical applications was verified on a set 
131 mammograms. Moreover, nine radiologists participated in the evaluation of lossy compression 
of mammograms. Subjective rating of diagnostically important features brought a set of mean 
rates given for each test image. The lesion detection test resulted in binary decision data analyzed 
statistically. The radiologists rated and interpreted malignant and benign lesions, representative 
pathology symptoms, and other structures susceptible to compression distortions contained in 22 
original and 62 reconstructed mammograms. Test mammograms were collected in two radiology 
centers for three years and then selected according to diagnostic content suitable for an evaluation 
of compression effects.

 Results: Lossless compression efficiency of the tested coders varied, but CALIC, JPEG-LS, and SPIHT 
performed the best. The evaluation of lossy compression effects affecting detection ability was 
based on ROC-like analysis. Assuming a two-sided significance level of p=0.05, the null hypothesis 
that lower bit rate reconstructions are as useful for diagnosis as the originals was false in 
sensitivity tests with 0.04 bpp mammograms. However, verification of the same hypothesis with 
0.1 bpp reconstructions suggested their acceptance. Moreover, the 1 bpp reconstructions were rated 
very similarly to the original mammograms in the diagnostic quality evaluation test, but the quality 
of 0.6 bpp and 0.1 bpp reconstructions was decreased.

 Conclusions: The compression performance of the most effective reversible coders is rather unsatisfactory. The 
subjective rating with the diagnostic criteria of image quality was more sensitive to distortions 
caused by lossy compression compared with the pathology detection test. The observers constituted 
14:1 as the accepted ratio of lossy wavelet compression for test mammograms. This is significantly 
higher than the mean ratio of 2:1 achieved with lossless methods.
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Wst´p

Rozwój nowoczesnych systemów radiografii cyfrowej spo-
wodowa∏ wzrost zainteresowania efektywnymi metodami 
kompresji obrazów. Stale doskonalone systemy rejestracji 
wykorzystujà detektory cyfrowe o coraz wi´kszej zdolnoÊci 
rozdzielczej lub te˝ skanery pozwalajàce rozró˝niç linie 
na poziomie przynajmniej 50 µm przy du˝ej dynamice 
danych. Rozmiar bitowej reprezentacji pojedynczego bada-
nia w przypadku mammografii si´ga wtedy blisko 40 MB 
(megabajtów, przy rozmiarach obrazu 4000x5000 pikse-
li z dwubajtowà wartoÊcià ka˝dego z nich). Operowanie 
tak du˝ymi zbiorami danych nastr´cza wiele proble-
mów. Rosnà lawinowo koszty noÊników do archiwizacji 
badaƒ, wyd∏u˝a si´ do niepraktycznych rozmiarów czas 
ich transmisji w sieciach lokalnych i globalnych. Szybkie 
przeszukiwanie baz radiologicznych systemów informa-
cyjnych RIS, wspó∏pracujàcych z systemami archiwizacji 
i wymiany obrazów PACS, jest utrudnione. Tempo roz-
woju technologicznego, dotyczàcego wi´kszej pojemnoÊci 
noÊników czy te˝ przepustowoÊci sieci transmisyjnych 
jest mniejsze od rosnàcych potrzeb radiologii cyfrowej. 
Gwa∏townie zwi´ksza si´ bowiem liczba wykonywanych 
badaƒ obrazowych, powstajà nowe centra radiologiczne 
ca∏kowicie „cyfrowe” (g∏ównie w USA, Kanadzie i Europie 
Zachodniej), proces diagnozowania staje si´ coraz bardziej 
globalny (rozwój telemedycyny). Powstajà struktury typu 
grid ∏àczàce ca∏e kontynenty w celu tworzenia referen-
cyjnych baz badaƒ obrazowych, konstruowane sà coraz 
doskonalsze narz´dzia typu CAD (komputerowe wspoma-
ganie diagnozy), systemy do telekonsultacji czy teleopera-
cji itd. [1,2].

Kompresja zmniejszajàca wielokrotnie rozmiary plików 
z danymi obrazowymi pozwala znaczàco zredukowaç 
wspomniane ograniczenia i usprawniç systemy typu PACS, 
RIS, HIS (szpitalne systemy informacyjne), telemedyczne. 
Stàd niemal wszystkie medyczne systemy gromadzenia 
i wymiany informacji obrazowej wykorzystujà ró˝ne meto-
dy efektywnej kompresji, zarówno numerycznie bezstratnej 
(rekonstruujàce orygina∏ ze skompresowanej reprezentacji 
z dok∏adnoÊcià do pojedynczego bitu), jak równie˝ nume-
rycznie stratnej, tj. odtwarzajàce oryginalny obraz bez 
dok∏adnoÊci bitowej, ale zachowujàcy w za∏o˝eniu jego 
pe∏nà wartoÊç diagnostycznà.

Mo˝liwe do uzyskania za pomocà metod bezstratnych 
stopnie kompresji nie przekraczajà zwykle wartoÊci 3:1. 
Do zastosowaƒ medycznych wykorzystywano od dawna 
techniki kompresji obrazów bazujàce na predykcji DPCM, 
HINT, hierarchicznej strukturze piramidy ró˝nicowej czy 
multiplikatywnych modelach autoregresji [3]. Najbardziej 
skuteczne obecnie metody bazujà na intuicyjnych, dobie-
ranych eksperymentalnie schematach predykcji czy 
sàsiedztwa w algorytmach kodowania, co pozwala uzyskaç 
du˝à efektywnoÊç jedynie dla wybranych klas obrazów. 
Du˝a z∏o˝onoÊç modeli informacji obrazowej powoduje, ˝e 
globalna optymalizacja procesu kompresji wymaga ogrom-
nych nak∏adów obliczeniowych, co prowadzi do rozwiàzaƒ 
niepraktycznych (koder TMW [4]). Do najbardziej efek-
tywnych i u˝ytecznych rozwiàzaƒ zaliczyç nale˝y CALIC, 
standard JPEG-LS oraz metody falkowe SPIHT i standard 

JPEG2000 [5]. Podejmowane by∏y tak˝e próby stosowania 
koderów obrazów czarno-bia∏ych wed∏ug standardów JBIG 
i JBIG2 do kompresji obrazów ze skalà szaroÊci, w tym 
medycznych [6].

Stratne metody kompresji stajà si´ koniecznoÊcià, ponie-
wa˝ efektywnoÊç metod bezstratnych jest ograniczona 
i niewystarczajàca w wielu zastosowaniach, np. teleme-
dycznych. Spowodowa∏o to dopuszczenie przez FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) kompresji stratnej w archi-
wizacji medycznych danych obrazowych, choç w tej kwestii 
nie ma pe∏nego konsensusu Êrodowisk medycznych, a wiele 
zale˝y od doÊwiadczenia i wiedzy radiologa stosujàcego 
metody stratne (wi´cej zobacz w [7]). Do najbardziej efek-
tywnych narz´dzi nale˝y zaliczyç kodery falkowe, wyko-
rzystane przez twórców standardu JPEG2000 (JPEG2000 
zosta∏ zaaprobowany jako metoda stratnej kompresji przez 
standard cyfrowych metod medycznego obrazowania 
DICOM). 

Warunkiem koniecznym stosowania metod nieodwra-
calnych jest zachowanie pe∏nej informacji diagnostycz-
nej zawartej w orygina∏ach. Stwierdzenie wiarygodnoÊci 
diagnostycznej obrazu rekonstruowanego przy okreÊlonym 
stopniu kompresji wymaga rzetelnych metod porówna-
nia wartoÊci diagnostycznej orygina∏u i rekonstrukcji. 
Klasycznym sposobem eksperymentalnej weryfikacji 
diagnostycznej wiarygodnoÊci obrazów sà testy detekcji 
patologii wykorzystujàce analiz´ statystycznà wyników 
decyzji radiologów z krzywà ROC (ang. receiver operating 
characteristic). Wobec znanych ograniczeƒ tej metody sto-
sowane sà jej modyfikacje oraz testy subiektywnej oceny 
jakoÊci obrazów (porównawcze, bezwzgl´dne, ze skalà 
diagnostycznà) [8] i miary obliczeniowe, zarówno skalarne 
jak i wektorowe wykorzystujàce subiektywny dobór para-
metrów [9].

Badania mammograficzne ze wzgl´du na trudnoÊç jedno-
znacznej interpretacji diagnostycznej, przy du˝ej u˝ytecz-
noÊci w szeroko zakrojonych badaniach przesiewowych 
dotyczàcych raka piersi (pierwszej przyczyny zgonów 
nowotworowych kobiet w Polsce), sà obok radiografii p∏uc 
g∏ównym obszarem zastosowaƒ nowoczesnych systemów 
cyfrowej radiologii, telemedycznych i wspomagajàcych 
diagnoz´ [10,11,12]. W pracy tej zamieszczono rezultaty 
i dyskusj´ eksperymentów, w których próbowano okreÊliç 
granice efektywnoÊci kompresji obrazów mammogra-
fii rentgenowskiej. Wykorzystano najbardziej efektywne 
narz´dzia kompresji bezstratnej i stratnej. WiarygodnoÊç 
diagnostycznà stratnie kompresowanych mammogra-
mów badano za pomocà dwóch metod: testów detekcji 
oraz subiektywnej oceny jakoÊci diagnostycznej obrazów. 
Analiza uzyskanych wyników pozwoli∏a okreÊliç wartoÊci 
mo˝liwych i dopuszczalnych stopni kompresji, wskazaç 
najlepsze metody kompresji odwracalnej oraz zasugero-
waç „bezpieczny” stopieƒ kompresji nieodwracalnej meto-
dami falkowymi. W testach uczestniczy∏o 9 radiologów 
z 3 ró˝nych oÊrodków warszawskich. Przedmiotem ekspe-
rymentów by∏o ponad 300 obrazów mammograficznych: 
reprezentatywne, trudne diagnostycznie badania w∏asne 
(ponad 200) zarejestrowane w dwóch oÊrodkach w ciàgu 
3 lat oraz ponad 100 wybranych z DDSM [13]. 
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Materia∏ i Metody

Kompresja bezstratna

Aby oceniç mo˝liwà do uzyskania efektywnoÊç kompresji 
wykorzystano znane z wysokiej wydajnoÊci kodery CALIC, 
SPIHT i APT, realizacje nowych standardów JPEG-LS, 
JPEG2000, JBIG i JBIG2, a tak˝e pozwalajàcy niekiedy 
uzyskaç obiecujàce rezultaty binarny koder arytmetyczny 
(metody scharakteryzowano w [14]). Obok oszacowania 
maksymalnych stopni kompresji mammogramów, istotnà 
by∏a tak˝e selekcja najbardziej efektywnego kodera do 
celów archiwizacji i telediagnozy.

Wykorzystano 131 mammogramów testowych, na które 
z∏o˝y∏o si´ 19 obrazów z bazy w∏asnej (w tym 13 u˝ytych 
w testach kompresji stratnej), uzupe∏nionych mammogra-
mami z bazy DDSM.

Kompresja stratna

Obrazy w∏asne wykorzystane w badaniach zosta∏y przekon-
wertowane do postaci cyfrowej za pomocà skanera Umax, 
rozdzielczoÊç 80 µm, dynamika 14 bpp (bitów na piksel) [15]. 
Dokonano wst´pnej analizy badaƒ w postaci analogowej 
i cyfrowej w celu selekcji ponad 100 mammogramów do 
oceny efektów kompresji stratnej. Wykorzystano dwa falko-
we kodery obrazów: JPEG2000 oraz MBWT [16].

W testach wst´pnych z udzia∏em 2 radiologów-ekspertów 
(z ró˝nych oÊrodków) ustalono wartoÊci stopni kompre-
sji mammogramów. W teÊcie detekcji wybrano wartoÊci 
wokó∏ przypuszczalnej granicy akceptowalnoÊci (tylko dwie 
w celu minimalizacji stopnia z∏o˝onoÊci testu). Do oceny 
jakoÊci diagnostycznej wybrano kolejno graniczne wartoÊci: 
niezauwa˝alnych zmian, zniekszta∏ceƒ wp∏ywajàcych bar-
dzo nieznacznie na jakoÊç rekonstrukcji wybranych struktur, 
widocznych odkszta∏ceƒ, znaczàcych deformacji zasadniczo 
wp∏ywajàcych na percepcj´ i interpretacj´ poszczególnych 
zmian (przynajmniej w niektórych przypadkach). Dobrano 
szeroki przedzia∏ wartoÊci badanych stopni kompresji, aby 
opinie radiologów pokry∏y ca∏y zakres przyj´tej liczbowej 
skali ocen. Wybrano tak˝e mo˝liwie ma∏y, ale reprezentatyw-
ny ze wzgl´du na treÊç diagnostycznà i obserwowane efekty 
kompresji zbiór mammogramów do obu testów (podobnie 
powodem by∏o zmniejszenie z∏o˝onoÊci testów przy zacho-
waniu ich wiarygodnoÊci). Dla testu detekcji ustalono „z∏oty 
standard” w konwencji standardu zgodnego i osobnego, 
z wykorzystaniem analogowych badaƒ oryginalnych na kli-
szy oraz badaƒ dodatkowych, a tak˝e diagnoz zweryfikowa-
nych w wyniku przebiegu procesu leczenia. Jeden z eksper-
tów kontrolowa∏ przebieg testów czuwajàc nad realizacjà 
przyj´tych za∏o˝eƒ (g∏ównie niezale˝noÊcià pracy obserwato-
rów i odpowiednimi warunkami pracy).

W zasadniczych testach oceny skutków kompresji wzi´∏o 
udzia∏ 7 innych radiologów-obserwatorów (z 3 ró˝nych 
oÊrodków). Mammogramy oceniano w warunkach pracy 
klinicznej (miejsce, sprz´t, oÊwietlenie itd.) z zachowa-
niem niezale˝noÊci decyzji poszczególnych obserwato-
rów (eliminacja skojarzeƒ, podpowiedzi, wzajemnego 
wp∏ywu ocen, mo˝liwoÊci rozpoznania wersji obrazu etc.). 
Pracowano zwykle w dwóch trybach prezentacji (wybór 

obserwatora): pomniejszonej wersji ca∏ego obrazu oraz 
przy rozmiarach rzeczywistych, z mo˝liwoÊcià obserwacji 
jedynie cz´Êci obrazu.

W testach detekcji wykorzystano 13 mammogramów, 
w tym 5 bez zmian patologicznych. Patologie wyst´pujàce 
w obrazach testowych to zmiany nowotworowe (potwier-
dzone histopatologicznie) w postaci guzków (dobrze odgra-
niczonych i spikularnych), guzkowych zag´szczeƒ o pro-
mienistym charakterze, zaburzeƒ architektury z mikroz-
wapnieniami oraz skupiska mikrozwapnieƒ bez zmiany 
guzkowej (Ryc. 1). Wybrane wartoÊci Êrednich bitowych 
kompresowanych obrazów to 0,1 bpp oraz 0,04 bpp (bada-
no mo˝liwoÊç przesuni´cia granicy dopuszczalnej wartoÊci 
Êredniej bitowej poni˝ej 0,15 bpp sugerowanej w [17]). Daje 
to liczb´ 39 obrazów testowych.

Obrazy prezentowane by∏y pojedynczo, tylko w jednej pro-
jekcji. Decyzje dotyczy∏y stwierdzenia obecnoÊci lub braku 
patologii oraz jej ewentualnej lokalizacji. W dodatkowych 
uwagach okreÊlano charakter patologii. Przyj´to zasad´, ˝e 
decyzja prawdziwie pozytywna oznacza poprawnà detekcj´ 
patologii, tj. w∏aÊciwà interpretacj´ zmiany oraz jej lokali-
zacj´ (zgodnie ze „z∏otym standardem”). Nie by∏o ograniczeƒ 
co do liczby zmian patologicznych w pojedynczym obrazie. 
Mo˝na by∏o wi´c odnotowaç nadrozpoznania, czyli wska-
zania zmian patologicznych w miejscach, gdzie wed∏ug 
„z∏otego standardu” one nie wyst´powa∏y (zwi´kszajàc 
liczb´ decyzji fa∏szywie pozytywnych). Obrazy by∏y pre-
zentowane w trzech sesjach: najpierw obrazy potencjalnie 
najgorszej jakoÊci (0,04 bpp), potem rekonstruowane ze 
Êredniej 0,1 bpp, a na koƒcu obrazy oryginalne. Starano si´ 
rozdzieliç te sesje mo˝liwie d∏ugà przerwà (wynosi∏a ona 
minimum pó∏ godziny).

Subiektywnà ocen´ jakoÊci diagnostycznej przeprowa-
dzono w celu bardziej wnikliwej oceny skutków kompresji 
mammogramów i wp∏ywu wprowadzanych zniekszta∏ceƒ 
na jakoÊç procesu interpretacji informacji diagnostycznej. 

Figure 1.  Mammograms used in the detection test. White squares 
denote images that contain a malignant lesion.

Rycina 1.  Mammogramy wykorzystane w testach detekcji. Obrazy 
oznaczone bia∏ym kwadratem zawierajà patologie.
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U˝yto 9 innych mammogramów zawierajàcych repre-
zentatywne, niejednoznaczne w interpretacji przypad-
ki patologii lub zmian ∏agodnych, zaburzeƒ regularnych 
struktur czy zatartych, ma∏o widocznych szczegó∏ów. 
Chodzi∏o o przypadki „graniczne” w interpretacji, gdzie 
lekarz mia∏ oceniç warunki postawienia poprawnej diag-
nozy. Przygotowane regiony zainteresowaƒ ROI zawiera∏y 
wa˝ne diagnostycznie obszary, jak np. zbiegajàce si´ kra-
w´dzie i cienie mogàce byç interpretowane jako guzek 
spikularny, niskokontrastowe zmiany o nieregularnych, 

êle odgraniczonych zarysach w tzw. sutkach g´stych oraz 
obszary z podejrzeniem obecnoÊci mikrozwapnieƒ (Ryc. 2).

Metoda oceny jakoÊci diagnostycznej obrazów polega∏a 
na wyra˝eniu, w przyj´tej skali ocen, opinii dotyczàcej 
jakoÊci wyszczególnionych cech obrazu, które majà zasad-
niczy wp∏yw na proces detekcji i diagnozy obserwowanych 
zmian. Istotà oceny by∏o Êledzenie symptomów patolo-
gii, wszelkich zaburzeƒ normy i zmiany ich charakteru. 
Symptomy te to niewielkie zmiany dotyczàce charakteru 
tekstur, zarysu kraw´dzi (kszta∏t, gradient, ciàg∏oÊç, relacja 
do wn´trza i zewn´trza struktur oraz sàsiednich kraw´dzi 
itp.), widocznoÊci (ostroÊci) analizowanych szczegó∏ów 
struktur. W kategoriach diagnostycznych mowa jest tutaj 
o poziomie wysycenia zmian, spikuli, g´stoÊci guzków, ich 
kszta∏cie, granicach, zarysie, rozmiarze oraz obecnoÊci lub 
braku mikrozwapnieƒ. Uwydatnienia, odkszta∏cenia i lokal-
ne deformacje powodowane kompresjà mog∏y generowaç 
dodatkowe symptomy patologii lub ukrywaç rzeczywiste 
zmiany chorobowe.

Ocen´ jakoÊci (tj. zdolnoÊci percepcji, ∏atwoÊci interpreta-
cji) mammogramów dokonywano za pomocà nast´pujàcego 
zestawu cech lokalnych: lokalny kontrast (wzgl´dem 
poziomu g´stoÊci tkanki), klarownoÊç interpretacji 
(ostroÊç, widocznoÊç, zdolnoÊç detekcji), kszta∏t oraz zary-
sy (kraw´dzie, rozró˝nialnoÊç konturów, relacja tekstur) 
wybranych struktur, w tym patologii oraz zmian ∏agodnych. 
Zastosowano skal´ od 1 (s∏abe, niewyraêne, ledwo dostrze-
galne, zniekszta∏cone) do 3 (wyraêne, dobrze rozró˝nialne, 
regularne, nie budzàce wàtpliwoÊci), a Êrednia suma ocen 
jakoÊci 4 cech danego obrazu (od 7 obserwatorów) by∏a 
wyznacznikiem jego jakoÊci.

Obrazy oceniano w grupach po 5 wyÊwietlanych razem 
obrazów: orygina∏ plus 4 rekonstrukcje po kompresji do 
1 bpp, 0,6 bpp, 0,1 bpp oraz 0,04 bpp. Test przeprowadzo-
no w kilku sesjach jednogodzinnych (w zale˝noÊci od licz-
by obrazów testowych), bez ograniczeƒ czasu oceny danej 
grupy, z mo˝liwoÊcià doboru optymalnych warunków 
prezentacji (powi´kszanie, korekcja jasnoÊci i kontrastu). 
W sumie oceniono jakoÊç 75 obrazów (15 grup testowych). 
9 obrazów by∏o kompresowanych koderem JPEG2000, 
a 6 z nich dodatkowo kodowano metodà MBWT (aby zaob-
serwowaç ró˝nice w efektach kompresji ró˝nymi koderami 
nie zwi´kszajàc zbytnio stopnia z∏o˝onoÊci testu).

Figure 2.  Mammograms used in the diagnostic quality estimation test. 
White arrows denote suspected regions. From left to right 
and top to bottom there are: 1) mass of high density with 
an ill-defined margin, 2) a spiculated mass; 3) a spiculated 
mass: original 6 in Tab. 3, which was particularly difficult to 
interpret, 4) a spiculated lesion, 5) a circumscribed mass  
of high density to differentiate between malignant and 
benign, 6,7) a circumscribed mass of high density,  
8) a spiculated mass of high density, 9) a mass of high 
density with a well-defined margin.

Rycina 2.  Mammogramy wykorzystane w testach oceny jakoÊci 
diagnostycznej. Strza∏ki wskazujà obszary szczególnie 
istotne w ocenie (sugerowane radiologom). Zawierajà 
one, w porzàdku od lewej do prawej zaczynajàc od góry: 
1) nieregularne zag´szczenie; 2) zag´szczenie o promienis-
tym charakterze; 3, 4 i 8) guzek spikularny; 5) guzek  
dobrze odgraniczony o cz´Êciowo zatartych zarysach,  
6, 7 i 9) guzek dobrze odgraniczony, dobrze wysycony.

Table 1.  Evaluation of lossless compression efficiency: mean bit rate values of 131 compressed mammograms with sizes of 1000 x 1000 to 4500 x 4500 
pixels, 12–14 bpp. Bolded results signify the lowest bit rates. JPEG2000 opt: optimized JPEG2000 coder, BKA: binary arithmetic coder.

Tabela 1.  Ocena efektywnoÊci kompresji bezstratnej: wartoÊci Êredniej bitowej dla zbioru 131 testowych mammogramów o rozmiarach od 1000x1000 
do 4500x4500 pikseli i dynamice wartoÊci pikseli 12–14 bitów. Pogrubiono najmniejsze wartoÊci Êredniej bitowej. „JPEG2000 opt” oznacza 
optymalizowanà wersj´ tego kodera. BKA to binarny koder arytmetyczny.

Dla 131 obrazów 
testowych

Kodery

CALIC JPEG-LS APT SPIHT JPEG2000 JPEG2000 
opt JBIG JB2 BKA

wartoÊç Êrednia 6,64 6,68 7,14 6,69 7,86 7,04 7,09 7,31 7,05

minimum 1,49 1,50 1,60 1,60 1,56 1,58 1,65 1,66 1,70

maksimum 9,28 9,40 10,01 9,37 10,68 9,65 9,85 10,39 9,61
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Wyniki eksperymentów

Kompresja bezstratna

Rezultaty zamieszczono w tabeli 1. Zdecydowana wi´kszoÊç 
obrazów (tj. 118) kompresowana by∏a w stopniu poni˝ej 2:1 
(z minimum równym 1,5:1), a jedynie dla 6 obrazów uzy-
skano stopieƒ wi´kszy od 5:1 (z maksimum równym 8:1). 
Ârednio metodami bezstratnymi udaje si´ redukowaç roz-
miary cyfrowej reprezentacji mammogramów w stopniu 
2:1 stosujàc najbardziej efektywnà metod´ CALIC. Niewiele 
mniejszà wydajnoÊç kompresji uzyskano dla standardu 
JPEG-LS i kodera falkowego SPIHT, przy czym dla JPEG-LS 
uzyskano wi´ksze zró˝nicowanie wartoÊci Êredniej bitowej, 
co mo˝e Êwiadczyç o mniejszej uniwersalnoÊci tej metody. 
Optymalizacja kodera JPEG2000 poprzez dobór bardziej 
efektywnych postaci dekompozycji falkowej (jak w [16]) 
pozwoli∏a zmniejszyç o 10% Êrednià bitowà w stosunku do 
podstawowego banku filtrów 5/3. Nie pozwoli∏o to jednak 
osiàgnàç wydajnoÊci zbli˝onej do CALIC. Metody kodujàce 
kolejne mapy bitowe obrazów ze skalà szaroÊci (JBIG, JB2, 
binarny koder arytmetyczny) mia∏y o blisko 8% mniejszà 
Êrednià efektywnoÊç ni˝ CALIC.

Kompresja stratna

Na Ryc. 3 przedstawiono krzywe wyznaczone na podsta-
wie decyzji diagnostycznych radiologów z testu detekcji 
(obliczano liczb´ decyzji prawdziwie pozytywnych oraz 

fa∏szywie pozytywnych radiologów). Przy obserwacji 
orygina∏ów zanotowano wi´cej poprawnych detekcji pato-
logii ni˝ w przypadku diagnoz z obrazów rekonstruowa-
nych (0,1 bpp i 0,04 bpp), przy zbli˝onym poziomie pomy∏ek 
(nietrafnoÊci decyzji). Widaç to na wykresie z czu∏oÊcià 
ocen poszczególnych radiologów, przy czym zdecydowanie 
najmniejszà czu∏oÊç mia∏y interpretacje obrazów zakodo-
wanych do 0,04 bpp. WartoÊci PVP (przewidywana wartoÊç 
pozytywna) sà ju˝ mniej zró˝nicowane. Brakuje wyraênych 
tendencji pozwalajàcych jednoznacznie stwierdziç pogor-
szenie wiarygodnoÊci diagnostycznej obrazów rekonstruo-
wanych. Wnioski z wykresów potwierdzajà wyniki testów 
statystycznych z Tab. 2. 

Porównujàc wiarygodnoÊç orygina∏ów i obrazów kom-
presowanych ze Êrednià 0,04 bpp nale˝y odrzuciç 
hipotez´ zerowà o równej Êredniej czu∏oÊci detekcji 
dla obu populacji (przyj´to poziom istotnoÊci p=0,05). 
Potwierdzajà to komentarze obserwatorów zarejestro-
wane podczas testu. Ponadto wartoÊci statystyki t dla 
rekonstrukcji z 0,1 bpp wskazujà, ˝e nie ma przes∏anek 
do odrzucenia hipotezy w tym przypadku. Zanotowano 
pojedyncze przypadki, kiedy wskutek kompresji zdolnoÊç 
detekcji patologii uleg∏a poprawie. Dla reprezentacji 
0,1 bpp jednego z mammogramów zanotowano wi´cej 
decyzji prawdziwie pozytywnych i mniej nadrozpoznaƒ. 
W innym przypadku systematycznie mala∏a liczba 
nadrozpoznaƒ przy zmniejszaniu Êredniej bitowej skom-
presowanej reprezentacji.

Table 2.  Results of pathology detection: statistical analysis of data presented in Fig. 3. Bolded results are those that are significant at a level of 
p=0.05 (suggesting that the null hypothesis of the respective test is false).

Tabela 2.  Wyniki testu detekcji: analiza statystyczna krzywych z Ryc. 3. Pogrubiono wyniki sugerujàce odrzucenie odpowiednich hipotez zerowych 
(przy poziomie istotnoÊci p=0,05).

WartoÊç
CzułoÊç NietrafnoÊç PVP

Oryginał 0,1 bpp 0,04 bpp Oryginał 0,1 bpp 0,04 bpp Oryginał 0,1 bpp 0,04 bpp

Ârednia 0,8095 0,7302 0,6190 0,3956 0,5055 0,4286 0,6060 0,5163 0,5015

Wariancja 0,0112 0,0323 0,0241 0,0324 0,0510 0,0175 0,0221 0,0175 0,0056

Statystyka t 0,9321 2,4842 -0,9321 -0,3616 1,1035 1,5382

Figure 3.  Results of the pathology detection test: plots of sensitivity and PVP as a function of radiologist rate. Data points were approximated 
by polynomials.

Rycina 3.  Wyniki testu detekcji: wykresy czu∏oÊci i PVP w funkcji ocen zespo∏u radiologów. Punkty danych aproksymowano wielomianami  
stopnia 2.
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Przeprowadzono tak˝e szereg dodatkowych analiz sta-
tystycznych rezultatów decyzji radiologów: rozszerzo-
no skal´ ocen do 4 poziomów uwzgl´dniajàc oddzielnie 
nadrozpoznania, zastosowano bardziej z∏o˝one metody 
weryfikacji hipotez statystycznych (jedno i dwuwymiaro-
we). Opisano to w [18]. Wnioski z parametrycznych testów 
istotnoÊci bazujàcych na innych statystykach sà podobne 
jak przy t.

Wed∏ug Êredniej opinii radiologów z testu subiektywnej oceny 
jakoÊci diagnostycznej ponad po∏owa obrazów testowych 
mia∏a lepszà jakoÊç po kompresji (Tab. 3). Tylko 4 orygina∏y 
uzyska∏y najwy˝sze oceny, natomiast w pozosta∏ych przy-
padkach najlepiej oceniono 4 mammogramy rekonstruowane 
ze Êredniej 1 bpp oraz jeden z 0,6 bpp. W ocenie statystycz-
nej jakoÊç orygina∏ów i rekonstrukcji z 1 bpp jest jednakowa 
(niemal nie ró˝nià si´ wartoÊci Êredniej i odchylenia standar-
dowego zebranych ocen, a wartoÊci statystyki t nie wykazujà 
istotnej ró˝nicy). Potwierdza to Ryc. 4.

Nieco mniejsza Êrednia wartoÊç ocen i wi´ksze odchylenie 
standardowe dajà zbyt du˝e wartoÊci statystyki dla mam-
mogramów reprezentacji 0,6 bpp oraz 0,1 bpp. Ró˝nica 
jakoÊci diagnostycznej jest statystycznie zauwa˝alna. 
Jednak w kilku przypadkach jakoÊç diagnostyczna kom-

presowanych mammogramów w stosunku do orygina∏ów 
zosta∏a zachowana (po∏owa przypadków dla 0,6 bpp i 3 dla 
0,1 bpp).

Obrazy rekonstruowane ze Êredniej 0,04 bpp otrzyma∏y 
najni˝szà ocen´ w ka˝dym przypadku, przy czym by∏a ona 
zwykle prawie dwukrotnie ni˝sza od ocen pozosta∏ych wer-
sji danego mammogramu. Jest to dowód wyraênie gorszej 
jakoÊci tych obrazów i degradacji cech obrazu istotnych 
diagnostycznie.

Dyskusja 

W decyzjach radiologów patologia oznacza∏a de facto jedy-
nie podejrzenie patologii (decyzja na podstawie tylko 1 pro-
jekcji), co da∏o wi´kszà czu∏oÊç procedury detekcji. Wi´ksze 
zró˝nicowanie ocen uzyskano tak˝e poprzez uwzgl´dnienie 
nadrozpoznaƒ, wi´kszà liczb´ patologii w obrazie, ocen´ 
poprawnoÊci lokalizacji zmian. Eksperci dysponujàcy 
pe∏nà bazà badaƒ nie tylko mammograficznych w kilku 
przypadkach przyznali, ˝e „w∏aÊciwie nie sposób na pod-
stawie jednego zdj´cia stwierdziç patologii, mo˝na jednak 
zauwa˝yç pewne hipotetyczne zmiany”. DoÊç du˝a liczba 
nieprawid∏owych kwalifikacji w decyzjach radiologów z te-
stów detekcji wzi´∏a si´ ze Êwiadomego zwi´kszenia stop-
nia trudnoÊci testów w stosunku do praktyki klinicznej. 
Pozwoli∏o to przeprowadziç bardziej wiarygodne badania 
przy mniejszej z∏o˝onoÊci testów, a tak˝e uwzgl´dniç ewen-
tualne „pozytywne” zmiany w obrazach rekonstruowanych 
po kompresji stratnej.

Przetworzenie danych powodowa∏o niekiedy podkreÊlenie 
lekko zarysowanych patologii (u∏atwiajàc ich interpre-
tacje) lub te˝ redukcj´ zniekszta∏ceƒ, które utrudnia∏y 
wczeÊniej interpretacj´ obrazu oryginalnego. Wydobycie 
pewnych cech poprawiajàcych widocznoÊç zmian 
zwi´ksza prawdopodobieƒstwo poprawnych decyzji leka-
rzy (pojedyncze przypadki w teÊcie detekcji), jak równie˝ 
poprawia warunki diagnozy (test oceny jakoÊci diagno-
stycznej). 

Zbie˝noÊç ocen obrazów oraz opinii radiologów wyra˝onych 
w testach i na temat testów pozwala na wysuni´cie 

Table 3.  Results of the subjective rating of diagnostic quality: mean rates of test mammograms (original and four compressed versions). Seven 
radiologists scored, on a scale of 1 to 3, four diagnostically important features of structures in mammograms. Mean values of the sum 
of four scores are presented in this table. Bolded results are those that are significant at a level of p=0.05.

Tabela 3.  Wyniki testu oceny jakoÊci diagnostycznej mammogramów: wartoÊci Êrednie ocen jakoÊci orygina∏u i 4 jego rekonstrukcji. Cztery 
diagnostycznie istotne cechy obrazów zosta∏y ocenione przez 7 radiologów w skali od 1 do 3 (zamieszczono Êrednià sumy tych ocen). 
Pogrubiono wyniki sugerujàce odrzucenie odpowiednich hipotez zerowych (przy poziomie istotnoÊci p=0,05).

 Wersje
Obrazy testowe Êrednia  

z M1-M9
Odchyl. st. 

M1-M9
Statystyka t

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

 Oryginał 9,71 10,71 9,07 9,86 10,00 9,36 9,57 10,14 10,29 9,83 1,96

 1 bpp 9,36 10,43 9,29 10,36 10,43 9,57 8,43 10,14 9,86 9,82 1,97 0,0367

 0,6 bpp 8,43 8,43 7,07 9,64 10,14 6,64 8,86 10,71 9,29 9,02 2,24 2,7753 

 0,1 bpp 9,21 6,64 7,07 8,07 7,57 9,21 8,00 9,43 9,43 7,82 2,41 6,5987 

 0,04 bpp 5,79 4,21 4,50 5,00 5,07 4,29 4,71 5,71 5,71 4,93 1,50 20,246 

Figure 4.  Mean subjective rating of diagnostic quality of the original 
and compressed mammograms.

Rycina 4.  UÊrednione oceny jakoÊci diagnostycznej oryginalnych 
i kompresowanych stratnie mammogramów.
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wst´pnych wniosków, ˝e stosowanie falkowych metod kom-
presji w pewnych granicach wartoÊci Êrednich bitowych nie 
zmniejsza wartoÊci diagnostycznej obrazów. Porównanie 
oryginalnych obrazów cyfrowych z ich rekonstrukcjami nie 
wykazuje wtedy ró˝nic istotnych diagnostycznie. Zebrane 
opinie radiologów sugerujà bezpiecznà wartoÊç Êredniej 
bitowej dla szerokiego spektrum wykorzystanych badaƒ 
mammograficznych na poziomie 1 bpp z mo˝liwoÊcià 
dodatkowej redukcji rozmiaru danych skompresowanych 
w niektórych przypadkach do wartoÊci 0,6 bpp, a nawet do 
0,1 bpp. JednoczeÊnie przeprowadzenie dodatkowego testu 
z ocenà oryginalnej wersji analogowej u˝ytych mammogra-
mów (na kliszy) mog∏oby uczyniç wnioski koƒcowe jeszcze 
bardziej wiarygodnymi.

Wnioski

Wnioski wynikajàce z 2 testów oceny efektów kompresji 
stratnej sà ró˝ne. Zgodnie z analizà rezultatów testu detekcji 
patologii nie ma statystycznie znaczàcej ró˝nicy pomi´dzy 
wiarygodnoÊcià orygina∏ów i rekonstrukcji 0,1 bpp, w przeci-
wieƒstwie do mammogramów po kompresji do 0,04 bpp. Stàd 

sugerowany dopuszczalny poziom redukcji Êredniej bitowej 
mammogramów w kompresji falkowej wynosi 0,1 bpp. 

Konkluzje z oceny jakoÊci diagnostycznej sà bardziej restryk-
cyjne. Obserwacja jakoÊci rekonstrukcji symptomów pato-
logii wykaza∏a koniecznoÊç odrzucenia kompresji mammo-
gramów do wartoÊci Êredniej 0,1 bpp, jak równie˝ 0,6 bpp. 
Nie by∏o natomiast przes∏anek pozwalajàcych stwierdziç 
niewielkà choçby utrat´ jakoÊci przy kompresji w stop-
niu 14:1 (odpowiada mu Êrednia 1 bpp). Ustalenie takiego 
w∏aÊnie dopuszczalnego poziomu kompresji mammogra-
mów testowych wydaje si´ bezpieczne, szczególnie wobec 
wàtpliwoÊci cz´Êci Êrodowisk medycznych, co do stosowa-
nia stratnej kompresji badaƒ obrazowych.

Bezpieczna kompresja stratna (nieodwracalna) mammogra-
mów daje wyraênie wi´kszy stopieƒ kompresji w stosunku 
do metod bezstratnych (jak 14:1 do 2:1) przy akceptowalnej 
z∏o˝onoÊci obliczeniowej algorytmów kompresji. Pozwala to 
znacznie zredukowaç koszty noÊników danych (problem archi-
wizacji) oraz usprawniç narz´dzia wykorzystywane w tele-
diagnostyce, gdzie kodery falkowe sà szczególnie przydatne.
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